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Componentes principais do projecto

1) Desenvolvimento de dosimetros de cintiladores

plasticos para radiologia.

2) Microdosimetria com feixes de particulas alfa

emitidas pelo gas radao e seus descendentes

3) Avaliacao das proteccoes estruturais em

Instalacoes de radiodiagnostico e medicina nuclear.




Outras componentes do projecto

® Simulacao Monte Carlo para a determinacao
quantitativa de metais pesados em amostras

biologicas por fluorescéncia de raios-X.

® Construcao de um dosimetro pessoal/area "low-cost"

® Optimizacao do varrimento de um feixe de protdes

para terapia
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Desenvolvimento de dosimetros de cintiladores

plasticos para radiologia.

Colaboracao : Universidade de Aveiro
Centro Fisica Atomica (UL)
Instituto Eng. Biofisica e Biomédica (UL)

Oficinas do LIP

Florbela Rego, Luis Peralta, Luis Moutinho (UA), Joao Veloso (UA), Carmen
Oliveira, Fernanda Vilarinho (UFU), Nuno Matela (IBEB), Pedro Almeida (IBEB),

Jorge Sampaio (CFAUL)




Desenvolvimento de um sistema de leitura com
base em SiPM
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em colaboracao com
Universidade Aveiro




Aplicacoes

Controlo de doses em
ortopantomografia

Controlo de doses
em Tomossintese

em colaboracao
com IBEB

Image courtesy of Hologic
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Microdosimetria com feixes de particulas alfa

Colaboracéao : Hospital de Sousa Martins (Guarda)

Alina Louro, Luis Peralta, Sandra Soares, Luis Ferreira (HSM)
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From: Orford Science Encyclopedia




Avaliacao das proteccoes estruturais

Colaboracgao : Centro Fisica Atdmica (UL)
Hospital de Faro
TABAL-SEPOR

Conceicao Abreu, Jorge Sampaio (CFAUL), Sénia Dias (FCUL), Patricia Lima
(ULAG), Patrick Sousa, Luis Peralta

Anthropomorphic
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Optimizacao do varrimento de um feixe de protdes para terapia

Colaboracéo : Politécnico de Milao

Marta Dias (FCUL), Marco Riboldi (Mildo), Luis Peralta
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